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IMPLANTAÇÃO DO 
SERVIÇO DE 

ENGENHARIA CLÍNICA
Renata Vila Verde

Engenheira Eletricista / Clínica
CREA: 14910/D-GO





Engenheiro Clínico

• “O ENGENHEIRO CLÍNICO é aquele profissional 
que aplica e desenvolve os conhecimentos de 
engenharia e práticas gerenciais às 
tecnologias de saúde, para proporcionar uma 
melhoria nos cuidados dispensados ao 
paciente.”

ACCE (American College of Clinical Engineering) 



Responsabilidade

•O serviço de engenharia clínica é responsável 
por todo o ciclo de vida da tecnologia, e não 
apenas pela manutenção dos equipamentos 
médicos assistenciais, devendo participar do 
processo de aquisição, recebimento, testes de 
aceitação, treinamento, manutenção, 
alienação e todos os assuntos referentes aos 
equipamentos.



Objetivo

• Implantar o Serviço de Engenharia Clínica para 
padronizar e executar os serviços operacionais de 
manutenção de equipamentos médicos assistenciais 
de modo a garantir a sua rastreabilidade, qualidade, 
efetividade, segurança e desempenho desde a 
entrada neste estabelecimento de saúde até seu 
destino final. 



Vantagens

• Redução de gastos com Manutenção 
• Redução do tempo de parada do equipamento
• Avaliação técnica do equipamento
• Melhoria na qualidade dos serviços
• Melhoria na qualidade técnica dos equipamentos
• Conhecimento do Parque Tecnológico
• Treinamento Contínuo
• Melhoria do processo de compra, elaboração de 

contratos



   Ambiente da Engenharia Clínica



Gerenciamento de Equipamentos   
Médicos Hospitalares



Gerenciamento de Equipamentos 
Médicos Hospitalares



Implantação do PGEMAS

• PGEMAS é o documento que descreve os critérios e as 
ações estabelecidas pelo Estabelecimento de Saúde para o 
gerenciamento dos Equipamentos médicos assistenciais no 
âmbito dos Estabelecimentos de Saúde. Contempla 
aspectos referentes às atividades de Planejamento, 
Seleção, Aquisição, Recebimento, Inventário Técnico, 
Registro Histórico, Armazenamento, Transferência, 
Instalação, Uso, Intervenção Técnica, Descarte e Segurança 
do paciente, além dos recursos físicos, materiais e 
humanos necessários à sua operacionalização.



Erros Operacionais 

l Camas Elétricas 



Erros Operacionais 

l Secadora – Marca Baumer



Erros Operacionais 

l Sensor de Oximetria - SPO2



Erros Operacionais 

l Ventilador Pulmonar 



Erros Operacionais 

l Bomba de Infusão



Erros Operacionais

• Bisturi Elétrico 



Erros Operacionais

• Cardioversor

http://miscelanea.biz/porque-familiares-nao-
devem-ir-na-ambulancia/



Software GREFIT

- Apresentação do Software
- Abertura de Ordem de Serviço (OS)
- Acompanhamento da OS
- Acompanhamento das Manutenções 
Preventivas e Calibrações



Manutenção

“Quando tudo vai bem:
Ninguém lembra que existe.
Quando algo vai mal:
Dizem que não existe.
Quando é para gastar:
Acha-se que não é preciso que exista.
Porém, quando não existe:
Todos concordam que deveria existir.”



PERGUNTAS?



ANEXO II - INVENTÁRIO EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - HDS
id região setor família marca modelo nº série patrimônio 1 status data aquisição

3862 HDS SERV AMBULATORIAL HDS RETINOSCOPIO WELCH ALLYN 71000C 3862 Operacional 18/06/2014

91 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS ESTEIRA OLYMPUS RC30 SN 91 Operacional 17/12/2014

114 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS TENS E FES IBRAMED 174260028 114 Desativado 29/01/2015

2807 HDS BALANÇA FILIZOLA MECÂNICA 309594 2807 Operacional

704 HDS ESFIGMOMANOMETRO < a definir > < a definir > 704 Desativado 09/09/2015
705 HDS ESFIGMOMANOMETRO < a definir > < a definir > 705 Desativado 09/09/2015

1,34E+09 HDS SERV AMBULATORIAL HDS DESFIBRILADOR CARDIOVERSOR < a definir > < a definir > 1341000034 1,34E+09 Desativado

2048 HDS APIJA COBAS 121 9290 2048 Operacional

309565 HDS SERV CURATIVOS HDS ESFIGMOMANOMETRO PAMED ANALOGICO 309565 309565 Operacional
309582 HDS SERV CURATIVOS HDS ESFIGMOMANOMETRO PAMED ANALOGICO 309582 309582 Operacional
370ND HDS TENS E FES CARCI TENSMED II 00370ND 370ND Operacional
4665 HDS AP. ELETROESTIMULACAO CARCI FESMED IV 40540840 4665 Operacional

933869 HDS SERV CURATIVOS HDS ESFIGMOMANOMETRO BIC ANALOGICO 933869 933869 Operacional

9576 HDS SERV AMBULATORIAL HDS ESFIGMOMANOMETRO PAMED ABALOGICO 309594 9576 Operacional

9580 HDS SUENF ESFIGMOMANOMETRO PAMED ANALOGICO 309590 309590 Operacional
9603 HDS SUENF ESFIGMOMANOMETRO PREMIUM ANALOGICO 4133773 9603 Operacional 11/09/2017

97066 HDS SERV CURATIVOS HDS ESFIGMOMANOMETRO SOLIDOR ANALOGICO 97066 97066 Operacional

9908 HDS SERV AMBULATORIAL HDS VH < a definir > 10439 9908 Operacional 23/09/2014

AGIR-4660 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS ULTRASSOM CARCI SONOMED IV 41442816 AGIR-4660 Operacional

AGIR-9563 HDS SERV AMBULATORIAL HDS OFTALMOSCOPIO WELCH ALLYN < a definir > 131530020 AGIR-9563 Atendimento

AGIR-9739 HDS SERV AMBULATORIAL HDS DESFIBRILADOR CARDIOVERSORMTB TECNOLOGIA MD10 1341000033 AGIR-9739 Operacional 19/08/2014

AGIR-9907 HDS SERV ODONTOLOGIA HDS APARELHO RAIO X XDENT X70 14035821 AGIR-9907 Operacional 24/09/2014

NEURO2 4 
CANAIS

SUPERV ENFERMAGEM 
HDS

291 - SERV ANALISES 
CLÍNICAS HUGOL

APARELHO AUTOMATIZADO DE 
GASOMETRIA

CAMARA ESCURA C/ 
ILUMINACAO



ANEXO II - INVENTÁRIO EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - HDS
id região setor família marca modelo nº série patrimônio 1 status data aquisição

AGIR-9908 HDS SERV AMBULATORIAL HDS VH < a definir > AGIR-9908 Operacional

CMS-1301 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS INFRAVERMELHO CARCI < a definir > CMS-1301 Operacional
D97063 HDS SUENF ESFIGMOMANOMETRO SOLIDOR ANALÓGICO D97063 D97063 Operacional
D97203 HDS SERV CURATIVOS HDS ESFIGMOMANOMETRO SOLIDOR ANALOGICO D97203 D97203 Operacional
D99496 HDS SERV CURATIVOS HDS ESFIGMOMANOMETRO SOLIDOR ANALOGICO D99496 D99496 Operacional
D99830 HDS SERV CURATIVOS HDS ESFIGMOMANOMETRO SOLIDOR ANALOGICO D99830 D99830 Operacional
D99989 HDS SERV CURATIVOS HDS ESFIGMOMANOMETRO SOLIDOR ANALOGICO D99989 D99989 Operacional

HDS-0001 HDS SERV ODONTOLOGIA HDS CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO 2014117829 HDS-0001 Operacional 10/10/2014

HDS-0002 HDS SERV ODONTOLOGIA HDS CADEIRA ODONTOLOGICA KAVO 2014105933 HDS-0002 Operacional 10/10/2014

HDS-0003 HDS SERV ODONTOLOGIA HDS CONDENSADOR DE AMALGAMA DENTSPLY X-SMART SN HDS-0003 Operacional 27/09/2014

HDS-0004 HDS SERV ODONTOLOGIA HDS CONDENSADOR DE AMALGAMA DENTSPLAY X-SMART SN HDS-0004 Operacional 27/09/2014

HDS-0005 HDS SERV ODONTOLOGIA HDS APARELHO DE PROFILAXIA DABI ATLANTE PROFI CLASS K5424 HDS-0005 Operacional 23/10/2014

HDS-0006 HDS SERV ODONTOLOGIA HDS APARELHO DE PROFILAXIA DABI ATLANTE PROFI CLASS K5418 HDS-0006 Inoperante 23/10/2014

HDS-0085 HDS SERV ODONTOLOGIA HDS MOTOR ENDODONTICO SCHUSTER X SMART SN HDS-0085 Operacional 27/09/2014

HDS-0101 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS ULTRASSOM CARCI SONOMED IV 414448000 HDS-0101 Operacional 18/12/2014

HDS-0103 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS ULTRASSOM CARCI SONO MED IV 41444799 HDS-0103 Desativado 18/12/2014

HDS-0113 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS AP LASER IBRAMED LASER PULSE 187120046 HDS-0113 Operacional 20/02/2015

HDS-0114 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS TENS E FES IBRAMED 174260027 HDS-0114 Operacional 29/01/2015

HDS-0115 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS ESTIMULADOR NEURODYN < a definir > HDS-0115 Operacional

HDS-0200 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS KLD CC4KOC04 HDS-0200 Operacional 29/01/2015

HDS-0201 HDS AUTOCLAVE SERCON AHMC 1560075/1 HDS-0201 Operacional 14/04/2015

CAMARA ESCURA C/ 
ILUMINACAO

DENTAL 
EXCELLENCE

DENTAL 
EXCELLENCE

NEURO2 4 
CANAIS

AP DE MICROONDAS CONTINUO 
E PULSADO

MICROTHERM
-TMW0001



ANEXO II - INVENTÁRIO EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - HDS
id região setor família marca modelo nº série patrimônio 1 status data aquisição

HDS-0284 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS GTECH MA100 1381 HDS-0284 Operacional 11/05/2015

HDS-0285 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS GTECH MA100 1219 HDS-0285 Operacional 11/05/2015

HDS-0292 HDS SERV AMBULATORIAL HDS Cardiversor CMOS DRAKE LIFE 400 PLUS 915048376 HDS-0292 Operacional

HDS-0328 HDS ASPIRADOR CIRURGICO OLIDEF A45 PLUS A14D431 HDS-0328 Operacional 01/07/2015

HDS-0687 HDS SERV AMBULATORIAL HDS ELETROCARDIOGRAFO MICROMED < a definir > HDS-0687 Operacional

HDS-0688 HDS SERV AMBULATORIAL HDS BISTURI ELETRONICO DELTRONIX TC2 FA1508001 HDS-0688 Operacional 28/08/2015

HDS-0690 HDS META H6731330238 HDS-0690 Operacional 31/08/2015

HDS-0691 HDS META H6731330241 HDS-0691 Operacional 31/08/2015

HDS-0692 HDS META H7004240603 HDS-0692 Operacional 31/08/2015

HDS-0693 HDS META H6731330258 HDS-0693 Operacional 31/08/2015

HDS-0694 HDS META H6731330240 HDS-0694 Operacional 31/08/2015

HDS-0695 HDS META H6731330260 HDS-0695 Operacional 31/08/2015

HDS-0753 HDS SERV AMBULATORIAL HDS DESFIBRILADOR CARDIOVERSORMTB TECNOLOGIA MD10 1341000034 HDS-0753 Operacional 19/08/2014

HDS-236 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS E CLEAR EH101 SN HDS-236 Operacional 31/03/2015

HDS-253 HDS SERV ODONTOLOGIA HDS KAVO 2015115704 HDS-253 Operacional 10/10/2014

APARELHO DE PRESSAO DIGITAL 
AUTOMATICO DE PULSO

APARELHO DE PRESSAO DIGITAL 
AUTOMATICO DE PULSO

SERVIÇO DE INTERNAÇÃO 
HDS

SERV RESIDENC 
ASSISTENCIAL HDS

CAMA FOWLER CONTROLE 
REMOTO COM FIO

MT0462B-
EVOL-FE

SERV RESIDENC 
ASSISTENCIAL HDS

CAMA FOWLER CONTROLE 
REMOTO COM FIO

MT0462B-
EVOL-FE

SERV RESIDENC 
ASSISTENCIAL HDS

CAMA FOWLER CONTROLE 
REMOTO COM FIO

MT0462B-
EVOL-FE

SERV RESIDENC 
ASSISTENCIAL HDS

CAMA FOWLER CONTROLE 
REMOTO COM FIO

MT0462B-
EVOL-FE

SERV RESIDENC 
ASSISTENCIAL HDS

CAMA FOWLER CONTROLE 
REMOTO COM FIO

MT0462B-
EVOL-FE

SERV RESIDENC 
ASSISTENCIAL HDS

CAMA FOWLER CONTROLE 
REMOTO COM FIO

MT0462B-
EVOL-FE

DINAMOMETRO MANUAL 
ELETRONICO DIGITAL

EQUIPAMENTO 
FOTOPOLIMERIZADOR

POLY 
WIRELLESS



ANEXO II - INVENTÁRIO EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - HDS
id região setor família marca modelo nº série patrimônio 1 status data aquisição

HDS-254 HDS SERV ODONTOLOGIA HDS KAVO 2015115704 HDS-254 Operacional 10/10/2014

HDS-288 HDS MD HEALTH CARE < a definir > 455 HDS-288 Operacional 09/06/2015

HDS-3111 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS TENS E FES IBRAMED NEURODYN II 3111 HDS-3111 Operacional

HDS-8532 HDS SERV AMBULATORIAL HDS ULTRASSOM CRISTOFOLI < a definir > HDS-8532 Operacional

HDS-9556 HDS SERV FONOTERAPIA HDS OXIMETRO DE PULSO NEW TECH PM100C XXF00IL03283 HDS-9556 Operacional

HDS-9557 HDS SERV FONOTERAPIA HDS OXIMETRO DE PULSO NEW TECH PM100C HDS-9557 Operacional

HDS-9558 HDS SERV AMBULATORIAL HDS OXIMETRO DE PULSO ROSSMAX SA210 SP150300042 HDS-9558 Operacional 13/07/2015

HDS-9572 HDS SERV CURATIVOS HDS MD HEALTH CARE < a definir > 60320142 HDS-9572 Operacional 09/06/2015

HDS-9697 HDS SERV AMBULATORIAL HDS HUVITZ < a definir > HDS-9697 Operacional

HDS-9717 HDS SERV AMBULATORIAL HDS MD HEALTH CARE < a definir > 14351 HDS-9717 Operacional 09/06/2015

HDS8531 HDS ULTRASSOM CRISTOFOLI CRISTOFOLI HDS8531 Operacional
HDS9559 HDS ESFIGMOMANOMETRO BIC ML322 HDS9559 Operacional
HDS9560 HDS ESFIGMOMANOMETRO BIC ML322 HDS9560 Operacional
HDS9574 HDS ESFIGMOMANOMETRO PAMED ANALOGICO 309587 HDS9574 Operacional
HDS9575 HDS ESFIGMOMANOMETRO PAMED ANALOGICO 309588 HDS9575 Operacional
HDS9576 HDS ESFIGMOMANOMETRO PAMED ANALOGICO 309594 HDS9576 Operacional
HDS9578 HDS SERV CURATIVOS HDS ESFIGMOMANOMETRO PAMED ANALOGICO 309593 HDS9578 Operacional
HDS9579 HDS SERV CURATIVOS HDS ESFIGMOMANOMETRO PAMED ANALOGICO HDS9579 Operacional
SES-0114 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS ESTIMULADOR NEURODYN < a definir > SES-0114 Operacional

SES-469394 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS INFRAVERMELHO CARCI < a definir > SES-469394 Operacional

EQUIPAMNETO 
FOTOPOLIMERIZADOR

POLY 
WIRELLESS

SERVIÇO DE INTERNAÇÃO 
HDS

CONJUNTO LARINGOSCOPIO DE 
FIBRA OPTICA EM ACO INOX

CONJUNTO LARINGOSCOPIO DE 
FIBRA OPTICA EM ACO INOX

REFRATOR MANUAL C/ LENTES 
DE CILINDRO

CONJUNTO LARINGOSCOPIO DE 
FIBRA OPTICA EM ACO INOX



ANEXO II - INVENTÁRIO EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES - HDS
id região setor família marca modelo nº série patrimônio 1 status data aquisição

SES-479551 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS TENS E FES IBRAMED 2259 SES-479551 Operacional

SES-479571 HDS SERV AMBULATORIAL HDS ONDAS CURTAS CONTINUO CARCI < a definir > SES-479571 Operacional

SES-480260 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS AP LASER CARCI LASERMED 00291ND SES-480260 Inoperante

SES-480261 HDS SERV ODONTOLOGIA HDS LOCALIZADOR APICAL DENTSPLY PROPEX II 3109 SES-480261 Operacional 27/09/2014

SES-661861 HDS SERV FISIOTERAPIA HDS ELETROCARDIOGRAFO SMART-WELL < a definir > SES-661861 Operacional

SES-947 HDS SERV AMBULATORIAL HDS CADEIRA XENONIO < a definir > SES-947 Atendimento

NEUROVECTO
R



ANEXO IV - RELATÓRIO DE OS DE ENGENHARIA CLÍNICA - HDS
os un setor id família marca modelo abertura encerramento descrição do serviço status

68919 HDS HDS-0688 BISTURI ELETRONICO DELTRONIX TC2 11/04/2018 11/04/2018 BISTURI NÃO RESPONDE AOS COMANDOS Encerrado

70001 HDS 1341000034 < a definir > < a definir > 23/04/2018 USUARIO NAO SABE FAZER TESTE DE SEGURANÇA Cancelado

74120 HDS SES-480260 AP LASER CARCI LASERMED 30/05/2018 Pendente

78083 HDS HDS-0001 KAVO 26/06/2018 28/06/2018 Apresenta problemas na movimentação Encerrado

78084 HDS HDS-0002 KAVO 26/06/2018 29/06/2018 Apresenta problemas na movimentação Encerrado

78093 HDS 114 TENS E FES IBRAMED 26/06/2018 Pendente

78096 HDS HDS-0103 ULTRASSOM CARCI SONO MED IV 26/06/2018 Pendente

78284 HDS SES-947 CADEIRA XENONIO < a definir > 28/06/2018 09/05/2017 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA Encerrado

78288 HDS AGIR-9563 OFTALMOSCOPIO WELCH ALLYN < a definir > 28/06/2018 09/05/2017 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA Encerrado

78299 HDS SES-947 CADEIRA XENONIO < a definir > 28/06/2018 15/07/2016 Encerrado

SERV 
AMBULATORIAL 

HDS

SERV 
AMBULATORIAL 

HDS

DESFIBRILADOR 
CARDIOVERSOR

SERV FISIOTERAPIA 
HDS

SOLICITO AVALIAÇÃO NO APARELHO LASER. A 
TECLA PARA AJUSTE DE PARAMÊTROS ESTÁ COM 

DEFEITO

SERV 
ODONTOLOGIA HDS

CADEIRA 
ODONTOLOGICA

DENTAL 
EXCELLENCE

SERV 
ODONTOLOGIA HDS

CADEIRA 
ODONTOLOGICA

DENTAL 
EXCELLENCE

SERV FISIOTERAPIA 
HDS

NEURO2 4 
CANAIS

Equipamento apresentou sinais de curto circuito 
durante o uso, fazendo um barulho estranho e 

desligando em seguida.

SERV FISIOTERAPIA 
HDS

Aparelho apresenta alarme e mensagem:NO HEAD, 
quando é ligado para uso. Apresenta sinais de mal 

contato no cabo do cabeçote.

SERV 
AMBULATORIAL 

HDS

SERV 
AMBULATORIAL 

HDS

SERV 
AMBULATORIAL 

HDS

LÂMPADA DE FENDA ESTÁ APRESENTANDO MAL 
CONTATO NO SOQUETE



RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA – 4º Termo Aditivo

Setor: SUENG IDENTIFICAÇÃO: HDS

Assunto: Relatório Engenharia Clínica – Abril/18 a Junho/18
VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 1/3

RELATÓRIO 
DE ENGENHARIA

CLÍNICA 
 

Período: Abril/18 a Junho/18



RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA – 4º Termo Aditivo

Setor: SUENG IDENTIFICAÇÃO: HDS

Assunto: Relatório Engenharia Clínica – Abril/18 a Junho/18
VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 2/3

1. Objetivo

O  Objetivo  deste  relatório  é  descrever  as  atividades  desenvolvidas  pela

Engenharia Clínica da Unidade HDS no período de Abril/18 a Junho/18.

 O gerenciamento de tecnologia em saúde é o conjunto de procedimento de

gestão, planejado e implementado a partir de base científica, técnica, normativa e legal,

com o objetivo de garantir a rastreabilidade, qualidade, eficácia, efetividade, segurança e

em  alguns  casos  o  desempenho  da  tecnologia  de  saúde.  Abrange  cada  etapa  do

gerenciamento,  desde  o  planejamento  e  entrada  do  Equipamento  Médico  Hospitalar

(EMH)  no  Estabelecimento  até  seu  desuso,  visando  à  proteção  dos  trabalhadores,  a

preservação da saúde pública e do meio ambiente e a segurança do paciente.

2. Atividades Desenvolvidas

No período de Abril  a Junho de 2018 o serviço de Engenharia  Clínica realizou um

treinamento sobre a implantação da Engenharia Clínica na Unidade do HDS, conforme conteúdo e

lista de presença anexada a este relatório. Neste treinamento os setores foram orientados quanto

aos principais objetivos, responsabilidades e atividades desempenhadas pela Engenharia Clínica.

Foi realizado um treinamento para os setores com o objetivo de orientar a utilização o

software grefit para abrir e acompanhar chamados técnicos tanto de equipamentos médicos quanto

infraestrutura. 

Houve o acompanhamento de manutenção preventiva em equipamentos conforme OS

em anexo.

2.1 Inventário

O Inventário é um levantamento quantitativo e/ou qualitativo de bens em um

determinado local, com descrição detalhada e suas respectivas quantidades e acessórios.

Todo e  qualquer  dado  de equipamento  médico  hospitalar  está  disponível  no  software

Grefit  (utilizado  pelo  HDS)  com acesso  on  line  para  todos  os  envolvidos,  inclusive  a

engenharia Clínica da SES/GO. 



RELATÓRIO DE ENGENHARIA CLÍNICA – 4º Termo Aditivo

Setor: SUENG IDENTIFICAÇÃO: HDS

Assunto: Relatório Engenharia Clínica – Abril/18 a Junho/18
VERSÃO: 01

FOLHA Nº: 3/3

Segue no Anexo II a relação de equipamentos médicos hospitalares cadastrado

no software  da Engenharia,  porém ressalto  que as baixas  só  são realizadas por  esta

SUENG após notificação do Patrimônio e por este motivo poderá ter divergência com o

relatório emitido pelo Patrimônio. 

O inventário da Engenharia Clínica tem como principal objetivo a identificação

da quantidade de equipamentos operacionais, o histórico individualizado, dados técnicos

de cada equipamento, dentre outras informações pertinentes. 

2.2 Manutenção Corretiva

É a manutenção feita  por  meio  de  reparos de  defeitos  funcionais  ocorridos

durante a utilização do equipamento. É de responsabilidade da Engenharia Clínica sempre

que acontecer uma manutenção corretiva, pelo motivo de má utilização, falha na operação

e desinformação do usuário (após treinamento), informar formalmente ao gestor do setor

responsável pelo equipamento sinalizando o ocorrido. 

No  anexo  III  observamos  o  registro  histórico  das  intervenções  técnicas

efetuadas nos equipamentos médicos. O baixo índice de intervenção é devido a utilização

consciente da equipe Multidisciplinar, o conhecimento técnico das tecnologias utilizadas. 

O  setor  de  Engenharia  Clínica  não  possui  técnico  no  local  e  sempre  que

necessário as manutenções são enviadas para empresas especializadas para realizar a

manutenção externa.

2.3 Manutenção Preventiva As  manutenções  preventivas  foram  executadas,  com

base no checklist elaborado pela SUENG da AGIR com base no manual do fabricante de

cada  equipamento.  Será  criado  um  cronograma  para  a  realização  das  Manutenções

Preventivas para 2018.

Renata Vila Verde Duarte Garrote

Engenheira Clínicas - AGIR

mat. 5882
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